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หมายเหต:ุ โปรดอา่นและปฏบัิตติามคําแนะนําในจดหมายฉบับนีก้อ่นใชง้าน QIAstat-Dx 
Respiratory SARS-CoV-2 Panel 

QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel  
การอปัเดต Assay Definition File (ADF) เป็นเวอรช์นั 1.4 

เรยีน คณุลกูคา้คนสําคัญของเรา 

QIAGEN ไดทุ้ม่เทเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ของเราและมุง่มั่นดําเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่มอบ 
คณุคา่ทีด่ทีีส่ดุในผลติภัณฑแ์ละบรกิารของเราใหค้ณุ ดังนัน้ เราจงึมคีวามประสงคจ์ะแจง้ใหค้ณุทราบเรือ่งก 
ารอัปเดต Assay Definition File (ADF) ของ QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel (หมายเลขแคต
ตาล็อก 691214) 

ADF ใหมน่ีม้กีารใชก้ระบวนวธิคีวบคมุของเหลวแบบใหมเ่พือ่เพิม่ความเชือ่ถอืไดข้องการทดสอบและลดการได ้
ผลลบลวงจากการควบคมุภายใน นอกจากนี ้ADF ใหมย่ังชว่ยใหส้ามารถดําเนนิการทดสอบไดท้ีร่ะดับความสงูม 
ากขึน้จนถงึ 3100 ม. เหนอืระดับน้ําทะเล ลกูคา้จําเป็นจะตอ้งตดิตัง้ ADF ใหมน่ีล้งในระบบของตนกอ่นใชง้าน 
QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel การอัปเดต ADF นีจ้ะใชเ้วลาไมเ่กนิ 1 นาท ี

สําหรับการใชง้าน ADF ใหม ่คณุจะตอ้งนํา ADF เวอรช์นั 1.4 ของ QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 
เขา้เครือ่ง QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ของคณุ ADF ของ QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel นี้
ใชง้านไดก้บัซอฟตแ์วรดํ์าเนนิการเวอรช์นั 1.3 ของ QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ขัน้ไป 

วธิอีปัเดต ADF ของ QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel เป็นเวอรช์นั 1.4 

 ลกูคา้สามารถทําการอัปเดต ADF ของ QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel เป็นเวอรช์นั 1.4 
ได ้หากคณุประสบปัญหาใด ๆ ระหวา่งการอัปเดต โปรดตดิตอ่ฝ่ายบรกิารดา้นเทคนคิของ QIAGEN ที ่
support.qiagen.com 

 สําหรับการอัปเดต ADF ของ QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel เป็นเวอรช์นั 1.4 และนํา
เวอรช์นัทีอั่ปเดตแลว้ของการทดสอบเขา้สูเ่ครือ่ง QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ของคณุ โปรดทําตาม
ขัน้ตอนตอ่ไปนี:้ 
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1. ขอรับไฟล ์ADF จากตัวแทนจําหน่าย QIAGEN ของคณุ หรอืไปที ่
https://www.qiagen.com/shop/automated-solutions/pcr-
instruments/qiastat-dx/ 

2. ทีแ่ท็บ Product Resources (∙Õ∆å®Ω∆÷∂¡”¥≤ê) ใหค้ลกิที ่Protocol Files (‰¿∆ê‚øƒ‚∏•œ∆) และดาวน์
โหลด QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel ADF เวอรช์นั 1.4 บันทกึและอันซปิแพคเกจ
ทีด่าวนโ์หลดมานัน้ คัดลอกไฟล ์*.asy ไปยังโฟลเดอรร์ทูของอปุกรณ์ USB (ใสไ่วท้ี ่USB 
โดยตรง ไมต่อ้งมโีฟลเดอรใ์ด ๆ) 

3. เสยีบอปุกรณ์เก็บขอ้มลู USB ทีม่ ีADF ตรงกนัเขา้ในชอ่งใส ่USB ของเครือ่ง QIAstat-Dx Analyzer 1.0 

4. กดปุ่ ม Options (ตัวเลอืก) จากนัน้กดปุ่ ม Assay Management (การจัดการการทดสอบ) หนา้จอ 
Assay Management (การจัดการการทดสอบ) จะปรากฏในสว่นเนือ้หาของจอแสดงผล 

5. กดไอคอน Import (∫ Ì‘‡£ç‘) ทีด่า้นลา่งซา้ยของหนา้จอ 

6. เลอืกไฟล ์ADF ทีต่อ้งการนําเขา้จากอปุกรณ์เก็บขอ้มลู USB 

7. กลอ่งโตต้อบจะปรากฏขึน้ และคณุจําเป็นตอ้งยนืยันการอัปโหลดไฟล ์

8. กลอ่งโตต้อบอาจปรากฏขึน้เพือ่ขอใหค้ณุแทนทีเ่วอรช์นัปัจจบัุนดว้ยเวอรช์นัใหม ่กด Yes („́ å) เพือ่
ยนืยัน 

9. เลอืก Assay Active (ใชง้านการทดสอบ) เพือ่อนุญาตใหก้ารทดสอบนัน้เปิดทํางาน 

10. กําหนดการทดสอบทีเ่ปิดใชง้านอยูใ่หก้บัผูใ้ชโ้ดยกดปุ่ ม Options (ตัวเลอืก) จากนัน้กดปุ่ ม User 
Management (การจัดการผูใ้ช)้  
เลอืกผูใ้ชท้ีค่วรไดรั้บอนุญาตใหดํ้าเนนิการทดสอบ  
จากนัน้เลอืก Assign Assays (กําหนดการทดสอบ) จาก User Options (ตัวเลอืกผูใ้ช)้  
เปิดใชง้านการทดสอบและกดปุ่ ม Save (บันทกึ)  

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดคููม่อืแนะนําการใชง้านสําหรับการทดสอบจําเพาะนี ้ (QIAstat-Dx Respiratory 
SARS-CoV-2 Panel) 

โปรดตดิตอ่เราผ่านทางตัวแทนจําหน่าย QIAGEN ไดทั้นทหีากคณุมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิเกีย่วกบัสิง่ตา่ง ๆ ที่
กลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 

ขอแสดงความนับถอื 

ทมี QIAGEN ของคณุ 
www.qiagen.com 

 

 

 

 

 

 

เครือ่งหมายการคา้: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIAstat-Dx® (QIAGEN Group) ชือ่และเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีน และขอ้มูลอืน่ ๆ ทีใ่ชใ้นเอกสารฉบับนี ้แมว้่าจะไม่ไดทํ้า
เครือ่งหมายโดยเฉพาะเจาะจงวา่เป็นเชน่นัน้ก็ตาม มไิดถ้อืวา่ไมไ่ดร้ับการปกป้องตามกฎหมาย 
1126609 PROM-2999-001 11/2021 © 2021 QIAGEN สงวนลขิสทิธิ ์  

https://www.qiagen.com/shop/automated-solutions/pcr-instruments/qiastatdx/
https://www.qiagen.com/shop/automated-solutions/pcr-instruments/qiastatdx/
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